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Известный вариант количественного хроматографического анализа способом внешнего стандарта 
основан на сравнении средних значений абсолютных пло ща дей хромато гра фических пиков аналитов 
в характеризуемых (Sx) и спе циаль но при готовленных (Sстанд) образцах (внешних стандартах). Такой 
способ отлича ет ся заметной «чувствительностью» результатов к воспроизводимости из меряемых 
площадей пиков. Для ее повышения в модифи ци ро ванном методе внешнего стандарта в равные 
количества образцов вводят рав ные количест ва дополнитель ного стандарта, а все последующие 
вычисления про водят с отно сительными площадями пиков: (Sx/Sдоп.станд) и (Sстанд/Sдоп.станд). Такой 
модифицированный способ внешнего стандарта не отражен в основных известных в настоящее время 
монографиях и учебных руководствах по хромато графии. Поэтому для иллюстрации его преимуществ 
(практическая цель работы) в настоящем со общении со поставлены результаты количественных 
определений содер жа ния извест ного аналита в различных растворителях, полученные студентами 
IV курса бакалавриата Инс ти ту та хи мии Санкт-Петер бург ского государственного университета в 
ходе вы полне ния ими учебных работ по газовой хроматогра фии. Показано, что модифи циро ванный 
способ внешнего стандарта по сравнению с обычным вари антом обеспе чивает существенное 
улучшение воспроизводимости определений, уменьшает систематические погрешности и, кроме 
того, снижает суммарные затраты времени за счет сокращения числа параллельных определений 
и отсутствия подлежащих исклю чению выб росов.
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The known mode of chromatographic quantification by the method of external standard is based 
on the comparison of average absolute peak areas of analyte(s) for target samp les (Sx) and additionally 
prepared external standards (Sstand). This method is characteri zed by the valuable “sensitivity” of the results 
in relation to the repeatability of the measured peak areas. In the modified method of external standard, 
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the equal amounts of additional standard are added to the equal amounts of samples; the peak ratios (Sx/
Sadd.stand) and (Sstand/Sadd.stand) are used in the subsequent data processing. This modified external standard 
method is not described in the contemporary scien tific and teaching literature on gas chromatography. Thus, 
for the illustration of its advan tages, the results of target analyte quantification in different solvents using 
basic and modified methods are compa red in the cur rent study. All measurements were carried out by the 
senior students of the Institute for Chemistry of St. Petersburg State University (Russia) during their practical 
exercises in gas chromatography. It was shown that the modified external standard method compared with 
its basic ver sion provided better repeatability of determinations, better precision (lesser systema tic errors) 
and reduced the overall time expenses due to the lesser quantity of serial ana lyses and the absence of the 
necessity to reveal and exclude the outliers.
Keywords: Gas chromatographic quantification, modified method of external standard, precision and 
repeatability of results, teaching the students.
ВВЕДЕНИЕ
 Способ внешнего стандарта представляет 
собой простейший и один из наи более распрост-
раненных вариантов количественного хроматогра-
фического ана лиза. Он пред полагает приготовление 
градуировочного раствора определяемого компонента 
(внешнего стандарта с известной концент ра цией 
аналита) в том же раст ворителе с после дующим 
сравнением средних значений абсолютных пло ща дей 
хромато гра фи ческих пиков аналита в характеризуемом 
образце (Sx) и внеш него стандарта (Sстанд):
Сх  =  Сстанд Sx / Sстанд  , (1)
где Сх – определяемая концентрация, Сстанд – кон-
центрация аналита в приготов ленном образце.
Такой способ отлича ется заметной «чувствитель-
ностью» результатов к по грешностям (повторяемости) 
из меряемых площадей пиков. Главной причиной 
разброса их значений представля ют ся погрешно-
сти дозирования проб. Поскольку относительные 
стандартные от клонения входящих в формулу (1) 
величин удов летворяют неравенству dСстанд << dSx 
» dSстанд, то для оценки случайной со ставля ющей 
погрешности определений dСх в первом приближении 
можно ис пользовать следующее соотношение:
dСх  »  [dSx2  +  dSстанд2]1/2    . (2)
Некоторое уменьшение случайной составляющей 
погрешностей ко личествен ных хроматографических 
определений можно быть достигнуто применением 
ав томатических дозаторов проб. Однако более 
эффективен прием, предполагающий ис пользование 
дополнительного стандарта (модифицированный 
метод внешнего стандарта) [1-3]: в равные количества 
образцов вводят равные количества дополнитель ного 
стандарта, а все последующие вычисления проводят 
со средними значения ми отно сительных пло щадей 
пиков, (Sx/Sдоп.станд) и (Sстанд/S′доп.станд):
Сх  =  Сстанд (Sx/Sдоп.станд) / (Sстанд/S′доп.станд), (3)
dСх ≈ [d(Sx/Sдоп.станд)2 + d(Sстанд/S′доп.станд)2]1/2 . (4)
Поскольку условием применимости такого 
способа является равенство коли честв дополни-
тельного стандарта в рав ных количествах двух 
образцов, то Сдоп.станд = С′доп.станд и Sдоп.станд ≈ S′доп.станд. 
При выполнении этого условия концен трации до-
полнительного стандарта в рас четные формулы 
(3) и (4) не входят. 
Однако такой модифицированный способ внешне-
го стандарта до настоящего времени охарактеризован 
только в единичных оригинальных публикациях [1-3] 
и не отражен в основных монографиях и учебных 
руководствах по хромато гра фии и аналитической 
химии [4-8]. По этому для иллюстрации его преимуществ 
в настоящем со общении сопоставлены результаты 
количественного определения двумя способами 
содер жа ния извест ного соединения в различных 
растворителях студентами IV курса бакалавриата 
Инс ти тута хи мии Санкт-Петер бург ского государ-
ственного университета в ходе вы полнения ими 
учебных работ по газовой хроматографии. Показано, 
что модифициро ван ный спо соб внешнего стандарта 
по сравнению с обычным вари антом обеспе чива ет 
как су щест вен ное повышение воспроизводимости 
результатов, так и уменьшение их систематических 
погрешностей. По мимо этого, удается заметно снизить 
суммарные затраты времени за счет умень шения 
количества параллельных определений и отсут ствия 
подлежащих исключению выбросов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ
Приготовление растворов модельных 
соединений. Модельные образцы для характеристики 
обычного варианта метода внешнего стандарта 
готовили растворением 70 мкл (условно неизвестные) 
или 100 мкл (внешний стандарт) о-ксилола в 2 мл 
н-гек сана, изопропилового спирта или хлороформа 
(все ХЧ) во фла конах емкостью 10 мл. Для вычис ления 
массо-объемных концентраций (мг/мл) о-ксилола 
использо вали справочное зна чение его относительной 
плот ности при 20 °С (d4
20 = 0.879).
Количества о-ксилола для характеристики 
модифицирован ного метода внешнего стандарта 
составляли 100 мкл (условно неизвестные) или 70 
мкл (внеш ний стандарт) в 2 мл тех же растворите-
лей. К этим образ цам в ка честве дополни тельного 
стандарта было добавлено по 100 мкл кумола. Для 
последующих вычис лений концентрации аналита в 
обоих образцах считали равными их значениям до 
добавления дополнитель ного стандарта. Поря док 
газохромато гра фического элю ирования соответствует 
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спра вочным значениям индексов удержи вания на 
стан дарт ных неполярных по ли ди метил силоксановых 
неподвижных фа зах (о-ксилол 881 ± 6, кумол 
919 ± 7) [9].
Газохроматографический анализ образцов 
проводили на трех хроматогра фах Кри с талл 5000.2 
с пламенно-ионизационными детекторами (ПИД) 
и исполь зо ванием идентичных квар це вых капил-
лярных колонок (типа Megabore) с непод вижной 
фазой ВРХ-1 дли ной 10 м, внутренним диаметром 
0.53 мм и толщиной пленки неподвижной фазы 
2.65 мкм в изотермическом режиме, Ткол = 80 °С. 
Газ-носитель – азот, объем ная скорость 5.0 мл/мин 
(ли ней ная скорость 43.3 см/с), де ле ние пото ка на 
сброс и в колонку во всех случаях составляло 3 : 
1. Тем пе ратура испарителя 180 °С. Для ввода проб 
использо вали микро шприц МШ-10; объ ем проб 1.0 
мкл, число парал лель ных дозирова ний каждого из 
образ цов в обыч ном способе внешнего стандарта 
составляло 7–8 (при этом часть результатов исклю чали 
как выбросы), в модифицированном спо со бе – три 
(без исключе ния данных).
Обработка результатов. Интегрирование 
пло щадей пиков проводили в стандартном автома-
ти чес ком режиме. Для статистической обработки 
площадей пиков и их отношений использовали 
программное обеспечение Excel (Mic rosoft Office 
2010) и Origin (версия 4.1).
РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ
Обычный вариант метода внешнего стан-
дарта. Для характеристики обычного варианта 
метода внешнего стандарта были выб ра ны три 
образца с оди наковыми массо-объ емными концен-
трациями о-кси лола (29.3 мг/мл) в трех раз личных 
растворителях (н-гексан, 2-пропанол и хлороформ). 
В таб л. 1 пред став лены средние значения площадей 
пиков целевого аналита в ус лов но неизвест ных 
образцах и внешних стандартах, а также вычисленные 
по этим дан ным (фор мулы (1) и (2)) концентрации 
о-ксилола с оценками абсолютных и относительных 
стандартных отклонений результатов. В случаях 
аномально большого разброса данных неко торые из 
них (максимальное и минимальное значения) бы ли 
исключены как выб ро сы так, чтобы для остающихся 
величин была возможна статистическая обработка.
Представленные данные заслуживают не-
которых комментариев. Во-первых, обращают на 
себя внимание неодинаковые средние площади 
пиков определяе мо го компонента (Sx) в разных 
растворителях при том, что массо-объемные 
концен трации о-ксилола во всех трех растворителях 
равны, а объем дозируемых проб во всех случаях 
составлял v = 1 мкл при равном сбросе (1 : 3). Если 
принять величи ну (Sx) в случае н-гек сана за единицу, 
то для 2-пропанола она составляет 1.21, а для 
хлороформа – 1.25. Возможно, это определяется 
некоторыми вариациями тех нических характеристик 
хроматографов. Однако допустимо и иное объяснение: 
такие вариации обусловлены проявлениями так 
называемых эффектов дискрими нации состава проб, 
в частности, зависимостью попадающей в колонку 
доли проб от природы растворителя [10-12]. Важно 
отметить, что ва ри а ции вели чин Sx не коррелируют 
ни с температурами кипения растворителей, ни с 
их моль ными объе мами, ни с теплотами испарения, 
ни с какими-либо харак те рис тиками их по ляр ности.
Относительные стандартные отклонения 
(коэффициенты вариации) средних значений 
измеряемых площадей пиков варьируют от 1 до 
6 % (среднее значение 4.1 %). Среди причин таких 
вариаций можно назвать недостаточный опыт работы 
учащихся и сте пень изношен ности используемых 
ими микрошприцев МШ-10. Такие пог реш ности 
площадей соответствуют относительным стандартным 
отклонениям резуль татов в интервале 3–8 % (среднее 
значение 5.8 %). Обращает на себя внима ние то, что 
все полу чен ные результаты несколько завышены; 
средняя системати ческая погреш ность со ставляет 
+3.0 мг/мл или +10 % отн. Причины этого свя заны, 
скорее всего, с большими дозируемыми количества ми 
аналита: его относительно вы со кими концентра ци я ми 
в растворах, большим объемом дозируемых проб 
(1.0 мкл) и малым делением потока (3 : 1). Однако 
именно эта ано малия позволяет выя вить еще одно 
Таблица 1
Результаты определения концентрации о-ксилола (Сx = 29.3 мг/мл) в модельных образцах обычным методом 
внешнего стандарта (Сстанд = 41.9 мг/мл)
Table 1
o-Xylene quantification results (Сx = 29.3 mg/mL) in stock solutions using the ordinary external standard method 
(Cstand = 41.9 mg/mL)
Образец Растворитель Sx ± s(S), мВ×мс, (d, %)
Результат оп ре делений,  
Сx ± s(С), мг/мл, (d, %)
Условно неизвестный
н-Гексан
632247 ± 36983 (5.8)
32.1 ± 2.4 (7.5)
Внешний стандарт 825302 ± 39708 (4.8)
Условно неизвестный
2-Пропанол
767622 ± 46576 (6.1)
33.2 ± 2.5 (7.4)
Внешний стандарт 968621 ± 40508 (4.2)
Условно неизвестный
Хлороформ
793431 ± 18107 (2.3)
31.6 ± 0.8 (2.6)
Внешний стандарт 1052040 ± 12718 (1.2)
Средняя систематическая погрешность, мг/мл (d, %) +3.0 (10.2 %)
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преиму ще ст во модифи ци ро ван ного ва рианта метода 
внешнего стан дарта (см. далее).
Модифицированный вариант метода 
внешнего стандарта предполагает дополнительное 
добавление к равным объемам характеризуемого 
образца и раст вора внешнего стандарта равных 
количеств другого соединения – дополнитель ного 
стандарта [1-3]. На химическую природу такого 
стандарта нет никаких принципи альных ограни чений 
(допустимо даже использование смесей несколь ких 
веществ). Количест ва дополнительного стандарта 
могут оставаться неизвест ными, однако необходимо 
соблюде ние единст венного легко выполнимого 
усло вия – кон центрации дополнительного стандарта 
в двух образцах должны быть одина ко выми (в нашем 
случае использо вали добавку по 100 мкл кумола к 
2 мл каждого из образцов). 
Добавляемые к образцам количества допол-
нительного стандарта в общем случае из меняют 
объем образцов (в нашем случае увеличивают его 
на 5 %), что приводит к закономерному снижению 
концентраций аналита. Од нако учет этого факта в 
по следующих расчетах не требуется.
Для характеристики модифицированного метода 
внешнего стандарта были выб ра ны три образца с 
одинаковыми массо-объ емными концентрациями 
о-кси лола (41.9 мг/мл) в трех различных растворителях 
(н-гексан, 2-пропанол и хлороформ). В табл. 2 площади 
пиков целевого аналита и дополнитель ного стандарта 
не указаны. Вместо этого непосредственно приве-
дены средние значения отношений этих площадей, 
воспроизво ди мость которых варьирует от 0.1 до 2.5 %, 
но в среднем составляет 0.8 %, что в пять раз лучше, 
чем воспроизводимость абсолютных площадей в 
обыч ном вари ан те метода внешнего стандарта. Такие 
пог реш ности площадей со ответствуют отно сительным 
стандартным отклонениям резуль татов в интервале 
0.3–2.7 % (среднее значение 1.1 %), что также в пять 
раз меньше, чем для обычного вариан та. Кроме 
того, если все величины (Sx/Sдоп.станд) и (Sстанд/S′доп.станд) 
отличают ся хо рошей воспроизводимостью, то отпадает 
необходимость выявления и отбра ковки выбросов, 
что позволяет ограничиться анализа ми каждого из 
двух образцов всего в трехкратных повторностях.
Систематические отклонения приведенных 
в табл. 2 результатов определе ний концентраций 
о-ксилола от заданной величины составляют 
(-0.8) ÷ (+0.1) мг/мл (в среднем, -0.4 мг/мл или 1.1 % 
отн.), что почти на порядок меньше, чем аналогичная 
характеристика обычного варианта метода внешнего 
стандарта. Та ким образом, помимо уменьшения 
случайной составляющей по греш ностей опре делений, 
применение дополнительного стандарта приводит 
к уменьшению си сте матической составляющей 
погрешности результатов.
Таблица 2
Результаты определения концентрации о-ксилола (Сx = 41.9 мг/мл) в модельных образцах модифицирован-
ным методом внешнего стандарта (Сстанд = 29.3 мг/мл). К 2 мл каждого из образцов добавлено по 100 мкл до-
полнительного стандарта (кумол) 
Table 2
o-Xylene quantification results (Сx = 41.9 mg/mL) in stock solutions using the modified external standard method (Сstand 









оп ре делений, 





1.012 ± 0.001 (0.1)
41.5 ± 0.2 (0.4)
Внешний 
стандарт




1.046 ± 0.011 (1.1)
41.1 ± 1.1 (2.7)
Внешний 
стандарт




1.046 ± 0.001 (0.1)
42.0 ± 0.1 (0.3)
Внешний 
стандарт
0.730 ± 0.002 (0.3)




0.420 ± 0.027 (6.4)
41.3 ± 2.7 (6.5)
Внешний 
стандарт
0.298 ± 0.003 (1.0)
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Одной из практически важных особенностей 
модифицированного варианта метода внешнего 
стандарта оказывается возможность применения в 
качестве до полнительного стандарта растворителя 
проб [13-15]. Однако большое дозируе мое ко ли чество 
образцов (1.0 мкл) в сочетании с малой величиной 
деления потока (3 : 1) приводит к тому, что в случаях 
н-гексана и 2-пропанола их сигналы регист ри ру ются 
в виде зашкаленных хромато графических пиков с 
плоскими вершина ми. Это соответствует превы-
шению допусти мых диапазонов интенсивностей 
сигналов (характеристика уси ли теля), что приво дит к 
занижению измеряемых площадей. Только в случае 
хлороформа, чувстви тельность ПИД к которому 
приблизи тельно в 9 раз меньше, чем к о-кси лолу, 
воз можно интегрирование площади за метно асим-
метричного (из-за пере грузки хро ма тографической 
колонки) пика раст вори теля. Следовательно, только 
в этом слу чае растворитель может быть использован 
в качестве дополнительного стандарта.
Результаты определений концентрации 
о-ксилола с использованием хлоро форма в ка-
честве дополнительного стандарта приведены в 
последней строке табл. 2. Даже при том, что этот 
стандарт представляется далеко не оптималь ным 
из-за больших различий в чувствительности ПИД 
по сравнению с целевым аналитом, определяе мая 
таким способом концентрация о-кси лола составляет 
41.3 мг/мл (за дано 41.9 мг/мл). Однако относительное 
стандартное отклонение результата ока зывается 
большим (6.5 %), чем в других примерах (в среднем 
1.1 %) именно из-за невысокой воспроизводимости 
интегрирования площади пика растворителя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, преимущества модифициро-
ванного метода внешнего стандарта, отличающегося 
от обычного варианта добавлением в образ цы 
дополнительного компонента и использованием в 
последующих вычислениях относительных площадей 
пиков вместо их абсолютных величин, подтверждены 
практически на примере выполнения студентами 
учебных работ по газовой хроматографии. В число 
пре иму ществ этот вариант входят: существенное 
уменьшение случайной составляющей погреш нос тей 
определений, уменьшение систематической состав-
ля ющей погрешностей и сокращение времени за 
счет уменьшения числа парал лельных определений 
и отсутствия необходимости отбраковки выбросов.
Рассмотренный вариант метода внешнего 
стандарта рекомендуется для включения в число 
учебных работ по газовой хроматографии других 
учеб ных заведений (желательно в сочетании с 
обычным методом внеш него стандарта).
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